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Uberschreitung diagnostischer Referenzwerte
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Bonn, 22.01.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Hinblick auf den Umfang der Aufzeichnungspflicht nach § 85 Absatz 1

Satz 2 Nummer 3a StrlSchG mdchte ich Sie auf Folgendes aufmerksam ma-

chen:

Nach § 85 Absatz 1 Satz 1 StrISchG hat der Strahlenschutzverantwortliche
dafiir zu sorgen, dass liber die Anwendung ionisierender Strahlung oder ra-
dioaktiver Stoffe am Menschen Aufzeichnungen angefertigt werden. Gemal
Satz 2 Nummer 3 miissen diese Aufzeichnungen unter anderem Angaben
zur Exposition der untersuchten oder behandelten Person oder zur Ermitt-
lung dieser Exposition enthalten. Zudem ist dort eine Begriindung im Falle
der Uberschreitung der diagnostischen Referenzwerte (DRW) gefordert.
Letztere Regelung sollte der Fortfilhrung des § 81 Absatz 2 Satz 2 StrlSchV
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a.F. (StrISchV von 2001 in der bis zum 31.12.2018 geltenden Fassung) die-
nen und nunmehr unter Einbeziehung der frither der RV unterfallenden

Untersuchungen fiir den gesamten Anwendungsbereich der DRW gelten.

Das Grundprinzip der DRW als Richtschnur fiir den Strahlenschutz ist, dass
es sich bei diesen jeweils um einen auf Standardphantome oder auf Patien-
tengruppen bezogenen Wert flir einen Untersuchungstyp handelt, dessen
Einhaltung dementsprechend in Bezug auf ein Kollektiv von mindestens
zehn untersuchten Personen gepriift wird. Bei der Priifung der Einhaltung
eines DRW ist also liber eine bestimmte Anzahl gleicher Anwendungen zu

mitteln; der Mittelwert darf den DRW nicht tiberschreiten.

An diesem Prinzip sollte das Strahlenschutzgesetz nichts dndern; auch kiinf-
tig muss nicht bei jeder einzelnen Untersuchung der DRW eingehalten wer-
den. Daraus folgt, dass auch nicht in den Aufzeichnungen zu einer einzelnen
Untersuchung eine Begriindung fiir die Uberschreitung eines DRW ver-
merkt werden muss. Damit eine — auf eine Mehrzahl gleichartiger Anwen-
dungen bezogene — Uberschreitung eines DRW jedoch nachvollziehbar be-
grindet werden kann, soll aus den zu jeder einzelnen Untersuchung aufzu-
zeichnenden Angaben zur Exposition (§ 85 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3a
StrlSchG), ggf. auch im Zusammenspiel mit den Angaben zur rechtfertigen-
den Indikation (§ 85 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 StrlSchG), eindeutig her-
vorgehen, welche Umsténde dieses Einzelfalls dazu beigetragen haben kon-
nen, dass der iiber mehrere Anwendungen gemittelte Wert den DRW iiber-
schreitet. Dies kann nur gelingen, wenn auch ein Bezug auf die untersuchten

Personen erfolgt ist.
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Eine Kopie dieses Schreibens erhalten auch die fiir den Vollzug des Strah-

Ienschutzgesetzes zustdndigen obersten Landesbehdrden.

Mit freundlichen Griilen
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